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Ten geleide 

Dit rapport beschrijft twee alternatieven voor NEN 6438, de 

referentie voor het bepalen van kwik in zuiveringsslib en 

waterbodems. Beide zijn niet alleen gelijkwaardig aan deze 

NEN, maar bovendien eenvoudiger en routinematig goed toepas- 

baar. 

Het onderzoek werd op aanbeveling van de Onderzoekadviescom- 

missie* door het algemeen bestuur van de STORA opgedragen 

aan het Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen KIWA 

N.V. (projectleider H. van der Jagt), namens de STORA bege- 

leid door een commissie bestaande uit mevrouw C.A. Dogterom 

(voorzitter), A.H. van den Akker, J.W.F. Cornelissen, drs. 

R. Massee en J.H. Meeske. 

De S T O M  is dank verschuldigd aan de laboratoria van ILOW**, 

instituten en ingenieursbureaus die aan het ringonderzoek 

hebben deelgenomen. 

Den Haag, september 1990 De directeur van de STORA 

drs. J.F. Noorthoorn van der Kruijff 

* 
De Ondemckadvicscommissie, die lot dil project adviseerde, bestond uit: 
prof.ir. J.H. Kop (vmrzitter). dn.  J.F. Nwrthwrn van der Kruijff (sccrciaris) en ir. J. Boscblw, 
ir. R. den Engclsc. ir. A.E. van Giffen, ir. J.J. de Graeff, prof.dr.ir. J.J. Heijncn, dr.ir. P.J. 
Huiwaard, ir. C. Kerstcns, dr. S.P. Klapijk, ir. AB. van Luin, ir. Tj. Meijer, ir. L.P. Savelkoul. 
dr.ir. D.W. Scbolte Ubing, ir. M. Tiessens (ieden) 

** 
I n t e g r a l e  L a b o r a t o r i u m o v e r l e g  W a t e r k w a l i t e i t b e h e e r d e r s  



1 SAMENVATTING 

I Een evaluatie is uitgevoerd van destructiemethoden voor kwik 

in zuiveringsslib en waterbodems teneinde een routinematig 

goed toepasbare- en algemeen aanvaarde analysemethode voor 

kwik te vinden met een zodanige ontsluitingsmethode dat het 

kwikgehalte van zuiveringsslib en waterbodems op een juiste 

en reproduceerbare wijze kan worden bepaald. In de methoden- 

evaluatie is een zestal destructiemethoden getoetst voor 

monsters zuiveringsslib, waterbodem en referentiemateriaal 

en vergeleken met NEN 6438. Op basis van dit onderzoek is 

besloten welke methoden in een ringonderzoek nader dienden 

te worden getoetst. Op grond van de methodenevaluatie kan 

worden geconcludeerd dat de methode Micro-wave gelijkwaardig 

is aan NEN 6438 en het verschil tussen de methode Micro-wave 

en NEN 6465 gering is. De uitvoering van beide methoden ver- 

schilt ten aanzien van de verwarmingsbron. In NEN 6465 wordt 

gebruik gemaakt van een open 'reflux' en bij de methode 

Micro-wave van gesloten teflonvaatjes onder verhoogde druk. 

Om de vergelijkbaarheid van de methode Micro-wave en NEN 

6465 op bredere schaal te toetsen is een ringonderzoek ge- 

organiseerd. Aan het ringonderzoek voor de methode Micro- 

wave heeft een elftal en voor NEN 6465 een twintigtal labo- 

ratoria deelgenomen. In het ringonderzoek zijn twee monsters 

zuiveringsslib, twee monsters gevriesdroogde waterbodem en 

één monster referentiemateriaal door de deelnemers in enkel- 

voud geanalyseerd op het drogestofgehalte en in drievoud op 

kwik met de methode Micro-wave en NEN 6465. Voor de vier 

monsters en het referentiemateriaal is aangetoond dat de 

waarden voor NEN 6465 niet significant verschillen van de 

methode Micro-wave. De reproduceerbaarheid voor de verschil- 

lende monsters met NEN 6465 is gelijkwaardig aan de reprodu- 

ceerbaarheid van de methode Micro-wave. Met deze methoden 

zijn twee gelijkwaardige, eenvoudiger (minder tijdrovende) 

alternatieven voorhanden voor NEN 6438. 



2 INLEIDING 

Voor de bepaling van het totale gehalte aan kwik in zuive- 

ringsslib en waterbodems is door het Nederlands Normalisatie 

Instituut in september 1986 NEN 6438 gepubliceerd. Deze me- 

thode, waarbij het kwik wordt bepaald na destructie van het 

monster met zwavelzuur en salpeterzuur onder terugvloeikoe- 

ling, is te bewerkelijk en te tijdrovend om haar op grote 

aantallen monsters toe te kunnen passen. Er bestaat derhalve 

een brede belangstelling voor een routinematig beter bruik- 

bare methode. In dit onderzoek is een evaluatie uitgevoerd 

van verschillende destructiemethoden voor kwik in monsters 

zuiveringsslib en waterbodem, welke tot nu toe in de prak- 

tijk worden toegepast. Deze evaluatie diende een routinema- 

tig goed toepasbare analysemethode voor kwik op te leveren 

met een zodanige ontsluitingsmethode dat het kwikgehalte van 

zuiveringsslib en waterbodems op juiste en reproduceerbare 

wijze kan worden bepaald. Op grond van de uitkomsten van de 

methodenevaluatie zijn methoden geselecteerd, die in een 

ringonderzoek nader zijn getoetst. De samenhang tussen de 

beide onderzoeksonderdelen en conclusies worden vermeld in 

het voorliggende rapport. 



3 OPZET VAN HET ONDERZOEK 

3.1 Inleidinq 

Het onderzoek is in twee gedeelten uitgevoerd. Allereerst is 

in een methodenevaluatie een zestal destructiemethoden be- 

studeerd voor monsters zuiveringsslib, waterbodem en refe- 

rentiemateriaal, en vergeleken met NEN 6438. Dit onderdeel 

diende uitsluitsel te geven over de methoden, welke in een 

ringonderzoek nader zijn getoetst. Deze toetsing is op grond 

van een statistische beoordeling uitgevoerd. De toegepaste 

statistische methoden zijn beschreven in hoofdstuk 3.3. Aan- 

sluitend is een ringonderzoek uitgevoerd, waarin de geselec- 

teerde methoden zijn getoetst door meer dan tien laborato- 

ria. 

Voor de destructie van zuiveringsslib en waterbodems kunnen 

zowel open als gesloten systemen gebruikt worden, waarbij 

thermische verhitting of een Micro-wave oven kan worden toe- 

gepast. Tevens wordt er een groot aantal verschillende com- 

binaties van zuren en zouten bij toegepast. In hoofdstuk 3.2 

destructieme- gebruikte 

thoden voor kwik. 

3.2 Methoden 

Hieronder volgt e rijving van d e gebruikt 

volgt een korte omschrijving van de 

rte omsch 

destructiemethoden voor kwik in zuiveringsslib en waterbo- 

dems. 

I - Methode 1: Gesloten destructie met een mengsel van zwa- 
I velzuur en salpeterzuur (NEN 6438). 

Het monster wordt onder terugvloeikoeling gekookt met een 

mengsel van zwavelzuur en salpeterzuur. De ontsluiting wordt 

uitgevoerd in een toestel met een condensaatreservoir. 



- 6 -  

In het laatste stadium van de destructie wordt het residu 

geoxydeerd met het salpeterzuur uit het reservoir bij een 

temperatuur hoger dan 170 'C. Het residu en condensaat wor- 

den ten slotte weer samengevoegd. 

- Methode 2: Open destructie met een mengsel van zoutzuur en 
salpeterzuur (NEN 6465). 

Het monster wordt onder terugvloeikoeling twee en een half 

uur gekookt met een mengsel van zoutzuur en salpeterzuur. Na 

afkoeling wordt het destruaat overgebracht in een maatkolf 

van l00 ml. 

- Methode 3: Destructie met een mengsel van zwavelzuur en 

salpeterzuur, waaraan kaliumpermanganaat en ka- 

liumpersulfaat zijn toegevoegd (NEN 6 4 4 9 ) .  

Het monster wordt met een mengsel van zwavelzuur en salpe- 

terzuur gemengd. Vervolgens wordt een kaliumpermanganaatop- 

lossing toegevoegd. Na toevoeging van kaliumpersulfaat wordt 

het mengsel gedurende twee uren verwarmd in een waterbad bij 

9 5  "C. De overmaat aan oxydatiemiddel wordt verwijderd door 

toevoeging van hydroxylammoniumchloride. 

- Methode 4: Open destructie met een mengsel van zwavelzuur 
en kaliumdichromaat, waaraan toegevoegd kalium- 

persulfaat (Waterschap De Dommel, afgekort me- 

thode GTD). 

Het monster wordt in glazen destructiebuizen met een mengsel 

van zwavelzuur en kaliumdichromaat, waaraan kaliumpersulfaat 

is toegevoegd, gedurende twee uren onder terugvloeikoeling 

gedestrueerd met behulp van een automatisch destructietoe- 

stel. Na afkoeling wordt het destruaat verzameld in een 

maatkolf van 100 ml. 



- Methode 5: Open destructie met een mengsel van salpeter- 
zuur en kaliumdichromaat (Provinciale Water- 

staat Groningen, afgekort methode PWG). 

Het monster wordt met een mengsel van salpeterzuur en ka- 

liumdichromaat gedurende vier uren in een waterbad bij 60 O C  

verwarmd. Na afkoeling wordt het destruaat in een maatkolf 

van 100 ml gebracht. 

- Methode 6: Open destructie met een mengsel van zwavelzuur 
en salpeterzuur, waaraan toegevoegd een verza- 

digde oplossing van kaliumpersulfaat (Ooster- 

beek, afgekort methode Oost). 

Het monster wordt samengebracht met een mengsel van zwavel- 

zuur en salpeterzuur. Vervolgens wordt dit mengsel, waaraan 

een verzadigde oplossing van kaliumpersulfaat is toegevoegd, 

gedurende twee uren bij een temperatuur van 55 " C  verwarmd 

in een waterbad. (In het voorschrift wordt een temperatuur 

tussen 25 en 55 'C aangegeven.). Na afkoeling wordt het 

destruaat verzameld in een maatkolf van 200 ml. 

- Methode 7: Gesloten destructie met salpeterzuur en zout- 
zuur in micro-wave oven (methode MW). 

Het monster wordt in een teflonvaatje van 120 ml gebracht. 

Na toevoeging van 10 ml water, 4 mi salpeterzuur en 12 ml 

zoutzuur wordt het vaatje afgesloten. De oven wordt als 

volgt ingesteld: 1 minuut 30 % ,  4 minuten 80 % en 60 minuten 

100 % van 600 W. Na afkoeling tot kamertemperatuur wordt het 

destruaat in maatkolf van 100 ml gebracht. 

- Kwikanalyse 

! Bij alle ontsluitingsmethoden wordt het kwikgehalte bepaald 
l 
l met behulp van koudedamp atomaire absorptiespectrometrie 
i ( A A S ) .  



De analyses zijn uitgevoerd volgens de methoden en de richt- 

lijn voor kwaliteitsborging, zoals deze bij KIWA wordt ge- 

bruikt (SWI 89.129). 

- Statistische analyse 

Student-t toets 

Deze toets geeft een statistische indicatie van de mate van 

overeenkomst tussen twee analytische methoden, waarbij wordt 

nagegaan of de beide methoden hetzelfde gemiddelde resultaat 

opleveren onder vergelijkbare omstandigheden. De aanduiding 

(O), d.w.z. binnen tweezijdig en 5 % onbetrouwbaarheid, 

geeft aan dat er geen reden is te veronderstellen dat de me- 

thode in dit opzicht verschilt van NEN 6438. De aanduiding 

( - ) ,  geeft aan dat er reden is te veronderstellen dat de me- 

thode in dit opzicht in significante mate verschilt van NEN 

Deze variantieanalyse geeft informatie over de afwijkingen 

van respectievelijk het gemiddelde per methode en per mon- 

ster ten opzichte van het gemiddelde resultaat per monster, 

de standaardafwijking per methode en per monster ten op- 

zichte van de samengestelde standaardafwijking per monster, 

en de standaardafwijking per methode en per monster ten op- 

zichte van de samengestelde standaardafwijking per methode. 

De plussen en minnen geven de afwijking weer van het gemid- 

delde of standaardafwijking per monster en methode. Vijf van 

deze plussen of minnen is een afwijking van 1 sigma boven of 

onder het gemiddelde of standaardafwijking per monster en 

methode. Een punt wilt zeggen dat deze gelijk aan elkaar 

zijn. 



4 RESULTATEN 

4.1 Methodenevaluatie 

Het doel van de methodenevaluatie was: 

- inzicht te verkrijgen in de juistheid en herhaalbaarheid 
van de zes destructiemethoden in relatie tot de referen- 

tiemethode NEN 6438; 

- op basis van statistische analyse van de meetresultaten 
een destructiemethode te selecteren, die naast NEN 6438 

kan worden toegepast op verschillende monsters zuiverings- 

slib en waterbodem. 

4.1.1 voorbereiding 

De volgende drie monsters en twee re ferentiemateria ilen zijn 

gebruikt bij de onderlinge vergelijking van de destructie- 

methoden: 

- monster 1: uitgegist zuiveringsslib; 

- monster 2: een waterbodemfractie van klei en veen; 

- monster 3: een waterbodem bestaande uit zand, klei en 
veen; 

- monster 4: een gecertificeerd referentiemonster BCR 143 

bestaande uit grond, vermengd met zuiverings- 

slib(kwikconcentratie 3,92 +/- 0,23 mg/kg d.s.) 

- monster 5: een gecertificeerd referentiemonster BCR 146 
bestaande uit zuiveringsslib van industriële 

oorsprong(kwikconcentratie 9,49 +/- 0,76 mg/kg 

d.s.1. 



Van deze monsters is tevens het organisch stofgehalte be- 

paald. De resultaten hiervan zijn voor zuiveringsslib, klei- 

veen en zand respectievelijk 48, 12 en 8,5 % .  

4.1.2 vooronderzoek destructierendement organische kwik- 

verbindingen 

Om een indicatie te verkrijgen van het destructierendement 
voor organische kwikverbindingen is methylkwikchloride vol- 

gens alle destructiemethoden gedestrueerd. Methylkwikchlori- 
de is gekozen, daar dit de meest aannemelijke organische 
kwikverbinding is, die uit de aanwezige kwikverbindingen in 

het milieu gevormd wordt. De resultaten van deze eenmalige 
toetsing, waarbij rekening moet worden gehouden met grote 

verdunningsstappen, zijn vermeld in tabel 1. Op grond van 

deze resultaten lijken alle methoden, met uitzondering van 
de methode PWG, een opbrengst van 70 % of meer op te leve- 

ren voor de destructie van methyl-kwikchloride. 

Tabel 1: Gemiddelde destructierendementen van methylkwik- 

1 chloride. 

I I destructierendement in O 

I 
1 1 1 2 3 4 5 6 7  

i o n s t e r  I methode I NEN NEN NEN GTD PWG Oost Micro- 

I 1 6 4 3 8  6 4 6 5  6 4 4 9  Wave 





In tabel 3 zijn de gemiddelde kwikconcentraties en relatieve 

standaardafwijkingen per monster en methode weergegeven. 

Tabel 3: Gemiddelde en relatieve standaardafwijking van de 

kwikconcentraties van monsters zuiveringsslib, wa- 

terbodem en referentiematerialen. 

monster 

nonster 1. m i -  

verinqsslib; 

nonster 2, klei 

en veen; 

nonster 3, zand 

klei en veen: 

nonster 4, BCR 143 

ref. materiaal; 

nonster 5 ,  BCR 146 

ref. materiaal. 

kwik concentratie in mq/kg d.s.* 

1 2 3 4 5 6 7  

methode NEN NEN NEN GTD PWG Oost f i icro-  

6438 6465 6449 Wave 

qemidd. 

r.6.d. 

gemidd. 

r.s.d. 

qemidd . 
r.s.d. 

qemidd. 

K.6.d. 

qemidd. 

C.6.d. 

*Er ziln geen ultbijters verwilderd. Het aantal waarnemingen i s  zes 

per methode. Voor methode Oosterbeek z i l n  voor B C P  l43 en 146 v i e r  

waarnemingen gebruikt. 

4.1.4 verwerking van de analyseresultaten 

De statistische analyse volgens de Student-t toets van de 

zes destructiemethoden met de destructie volgens NEN 6438 is 

weergegeven in tabel 4. 



Tabel 4: Statistische vergelijking volgens de Student-t 

toets van de zes destructiemethoden met de destruc- 

tiemethode volgens NEN 6438 (tweezijdig, 5 % onbe- 

trouwbaarheid). 

monster  1 .  Z " > -  

veringsslib: 

monster  2 .  i l e r  

en v e e n ;  

monster  3 ,  zand 

k l e i  e n  v e e n ;  

mons ter  4 .  BCR 143  

ref. m a t e r l a a l ;  

mons ter  5 ,  BCR 1 4 6  

ref. m a t e r l a a l .  

S t u d e n t - t  t o e t s  

6465  6449  

De methode Micro-wave wijkt voor geen van de vijf monsters 

significant af van NEN 6438. De methoden volgens NEN 6465, 

NEN 6449, GTD, PWG en Oosterbeek wijken wel af van NEN 6438. 

Nadere beschouwing van deze toetsing levert het volgende op: 

NEN 6449 en de methode GTD wijken af voor wat betreft BCR 

146. De methode Oosterbeek voor de beide referentiemateria- 

len BCR 143 en 146. De methode PWG en NEN 6465 geven geen 

afwijking voor de referentiematerialen, echter wel voor mon- 

ster 2 en 3. In de vergelijking tussen NEN 6438 en de andere 

methoden is bij een verdere keuze ervan uitgegaan, die me- 

thoden te handhaven, die zoveel mogelijk voor wat betreft de 

juistheid en reproduceerbaarheid met NEN 6438 overeenkomen. 



Ter verduidelijking van de statistische informatie uit tabel 

3 en 4 zijn de resultaten ook grafisch weergegeven. De figu- 

ren bestaan uit twee delen, gemarkeerd door een verticale 

scheidingslijn. Links van deze scheidingslijn heeft de fi- 

guur betrekking op de gemiddelde concentratie van en de 

spreiding in de waarnemingen voor het gecertificeerde refe- 

rentiemateriaal (bron BCR) en de gemiddelde concentratie en 

spreiding van de waarnemingen volgens NEN 6438. Rechts ervan 

heeft de figuur betrekking op de gemiddelde concentratie en 

spreiding van de getoetste methoden. In figuur 1 worden de 

resultaten van de destructiemethoden voor het referentiema- 

teriaal BCR 146 weergegeven. 

Figuur 1: Grafische weergave van de resultaten van het refe- 

rentiemateriaal BCR 146 voor de zeven destructie- 

methoden. 

l 
0.5 

o Z 5 4 5 6 7 

R e i  NEN NEN NEN GTD PWG Oostar Mtcro 
mat. 6438 6465 6449 beek wave 



Op de Y-as worden verhoudingsgetallen weergegeven van de ge- 

middelde concentraties van de methoden en de gemiddelde con- 

centratie, die opgegeven is voor het referentiemateriaal en 

de bijbehorende standaardafwijkingen. Op de X-as zijn de me- 

thoden en het referentiemateriaal vermeld. Het referentiema- 

teriaal is op 1.0 gesteld en de bandbreedte van de stan- 

daardafwijking van dit materiaal is berekend op basis van de 

informatie van BCR en weergegeven in de figuren. De figuren 

3 t/m 5 (bijlage 1 )  zijn, in tegenstelling tot het referen- 
tiemateriaal, afgeleid van resultaten welke zijn verkregen 

volgens NEN 6438. Op grond van figuur 1 kan worden geconclu- 

deerd dat de methoden NEN 6438, NEN 6465 en Micro-wave bin- 

nen de bandbreedte van het referentiemateriaal blijven. De 

gemiddelde concentratie voor methode PWG valt binnen de 

bandbreedte, echter het spreidingsinterval wijkt aanzienlijk 

af van genoemde methoden. Figuur 6 (bijlage 1 )  geeft weer 

dat, met uitzondering van NEN 6449, methode GTD en Ooster- 

beek, alle methoden met hun gemiddelde concentratie binnen 

de bandbreedte van het referentiemateriaal BCR 143 blijven. 

Voor wat betreft de spreiding is alleen voor de methode PWG 

en Micro-wave de spreiding kleiner in vergelijking met de 

opgegeven spreiding van het referentiemateriaal. De gemid- 

delde concentraties voor de monsters in de figuren 3,4 en 5 

en de bijbehorende standaardafwijkingen geven verschillen te 

zien bij vergelijking met de bandbreedte van NEN 6438. Op 

grond van de Student-t toets en de bovengenoemde figuren kan 

worden geconcludeerd dat de methode Micro-wave gelijkwaardig 

is aan NEN 6438. Het verschil tussen de andere methoden en 

NEN 6438 is gering. 

Om nadere informatie over verschillen in afwijkingen van de 

methoden met NEN 6438 te verkrijgen is een variantieanalyse 

(ANOVA) uitgevoerd. Het resultaat van de ANOVA-analyse is 

vermeld in tabel 5. Deze ANOVA-analyse is uitgevoerd op alle 

waarnemingen, waarbij geen uitbijters zijn verwijderd. Me- 

thode Oosterbeek is niet meegenomen in de ANOVA-analyse van- 

wege een onvolledig aantal waarnemingen voor monster 4 en 5. 



Monster 2 is voor methode GTD een uitbijter, zodat dit mon- 

ster niet wordt meegenomen in de ANOVA-analyse. De methode 

GTD is er bijgehouden om een volledig beeld te verkrijgen. 

Tabel 5: Variantie-analyse (ANOVA) 

Afwijkingen van hst gemiddelde par methode en per monster ten op- 

zichte van het gemiddelde resultaat per monster. 

onster gemidd. NEN 6 4 3 8  NEN 6 4 6 5  PWG nicro- NEN 6 4 4 9  GTD 

wave 

i 5 . 1 7 4  + ---- ++C+++ --- 
3  1 1 . 2 9 4  ++ -- +++ - - - - - - - - +++t 

4  3 . 8 4 4  ++ + + --- --- 
5 8 . 7 3 6  +++ +++ t++ t+ --- - - - - - -. 

fwijkingen van de standaardafwijking per methode en per monster 

en opzichte van de samengestelde standaardafwijking per monster 

samengestelde 

onster $t.afw. NEN 6 4 3 8  NEN 6 4 6 5  PWG Micro- NEN 6 4 4 9  GTD 

wave 

1 0 . 8 4 5  + --- -- - + 
3  0 . 7 7 6  . - - + 
4  0 . 2 7 2  . + -- --- C+ 

5 0 . 8 6 3  --- - +++C --- + --- 

------------------------------------------------------------------.. 

£wijkingen van de standaardafwijking per methode en per monster 

en opzichte van de samengestelde standaardafwijking per methode. 

onster NEN 6 4 3 8  NEN 6 4 6 5  PWG Micro- NEN 6 4 4 5  GTD 

wave 

1 f++ -- +t 

3  +f + + 
4  --- - ---- --- -- --- 
5 -- +t C+ --- 

opmerking: ++++c - 1 sigma, ----- - 1 sigma, . - gelijkwaardig. 



Bespreking van de ANOVA-analyse uit tabel 5: 

- eerste segment (horizontaal vergelijken) 

NEN 6449 en methode GTD wijken af van het gemiddelde in ne- 

gatieve zin (meer dan één sigma). NEN 6438 en methode Micro- 

wave lijken op elkaar (positieve afwijking van het 

gemiddelde), waarbij NEN 6438 de referentiemethode is. NEN 

6465 en PWG geven dezelfde verschillen te zien. 

- tweede segment (horizontaal vergelijken) 

Methode Micro-wave blijkt hier de kleinste afwijking van de 

standaarafwijking te hebben. Methode PWG heeft een afwijking 

van standaardafwijking van bijna één sigma voor het referen- 

tiemateriaal BCR 146. 

- derde segment (verticaal vergelijken) 

Alle methoden variëren in hun afwijking van de samengestelde 

standaardafwijking. Hierbij valt op dat de methode Micro- 

wave over de vier monsters de kleinste spreiding heeft. 

Op basis van respectievelijk de Student-t toets, beschou- 

wing van de figuren en de verschillen in afwijkingen in de 

ANOVA-analyse vallen de methoden NEN 6449, GTD, PWG en 

Oosterbeek af om de volgende redenen: 

NEN 6449 en methode GTD vallen af vanwege de verschillen in 

het gemiddelde, welke groter zijn dan één sigma. De methode 

PWG valt af vanwege zijn grotere standaardafwijking en de 

binnenlaboratoriumspreiding voor monster 5. Methode Ooster- 

beek valt af vanwege zijn afwijking van de juistheid voor de 

referentiematerialen. 



Verschillen in NEN 6 4 6 5  en methode Micro-wave met NEN 6 4 3 8  

zijn gering. Om de zekerheid van een goede keuze voor de in 

het ringonderzoek te toetsen methoden te vergroten is beslo- 

ten de ANOVA te herhalen op NEN 6 4 3 8 ,  NEN 6 4 6 5  en de methode 

Micro-wave. Het resultaat van de tweede ANOVA-analyse is 

vermeld in tabel 6. 

Tabel 6: Variantie-analyse (ANOVA), indruk van mogelijke 

verschillen tussen methoden en monsters. 

Afwijkingen van het gemiddelde per methode en per monster 

ten opzichte van het gemiddelde resultaat p e r  monster. 

monster gemidd. NEN 6 4 3 8  NEN 6 4 6 5  Micro-wave 

1 5 . 6 8 6  - --- i+++ 

2 1 5 . 4 6 3  ++ ----- +t+ 

3  1 1 . 9 7 0  ++ ---v t++ 

4  3 . 9 3 1  - 
5  9 . 6 0 8  + + -- 

Afwijkingen van de standaardafwijking per methode en per 

monster ten opzichte van de  samengestelde standaardafwij- 

king per monster. 

samengestelde 

monster st.afw. NEN 6 1 3 8  NEN 6 4 6 5  Micro-wave 

1 0 . 7 3 4  +++ --- -- 

2 1 . 3 1 4  - ++ - 

3 0 . 6 9 5  - 
4  0 . 2 7 1  ++ --- 
5  0 . 3 9 3  + - 

Afwijkingen van de standaardafwijking per methode en per 

monster ten opzichte van de samengestelde standaardafwij- 

king per methode. 

monster NEN 6 4 3 8  NEN 6 4 6 5  Micro-wave 

1 ++ --- 
2 + ++C+ ++t 

3 

4  --- --- --- 

5  -- -- - 

iamengestelde 0 . 7 9 6  0 . 9 7 1  0 . 4 5 9  

;tandaard afw. 

Opmerking: +++++ - 1 sigma, ----- - 1 sigma, . - gelijk- 
waardig. 



Bespreking van de ANOVA-analyse in tabel 6: 

- eerste segment (horizontaal vergelijken) 

Hier valt op dat de referentiematerialen weinig of geen af- 

wijkingen te zien geven tussen de methoden. Echter, waar de 

concentraties van de monsters onbekend zijn, geeft Micro- 

wave hogere resultaten dan NEN 6465 en vergelijkbare 

resultaten met NEN 6438. 

- tweede segment (horizontaal vergelijken) 

Afwijkingen in de standaardafwijking komen hier niet zo 

sterk tot uitdrukking. Hier valt op dat de methode Micro- 

wave per monster de kleinste spreiding heeft. 

- derde segment (verticaal vergelijken) 

Monster 2 geeft zowel voor NEN 6465 als voor de methode 

Micro-wave een grotere afwijking van de standaardafwijking 

ten opzichte van de samengestelde standaardafwijking te 

zien. Het lijkt erop dat de destructie volgens beide metho- 

den voor het monster klei en veen moeilijker gaat. De afwij- 

kingen van de standaardafwijking ten opzichte van de samen- 

gestelde standaardafwijking blijkt voor de vijf monsters 

voor de methode Micro-wave het geringst te zijn. 

Op grond van ANOVA-analyse blijken de verschillen tussen NEN 

6438, NEN 6465 en Micro-wave uiterst gering te zijn. Ondanks 

verwerping van NEN 6465, op basis van Student-t toets, is 

daarom naast de methode Micro-wave als tweede methode NEN 

6465 gekozen. Tevens heeft voor NEN 6465 meegewogen, dat de- 

ze methode algemeen aanvaard is. 

Er kan op grond van het onderzoek worden geconcludeerd, dat 

de methode Micro-wave gelijkwaardig is aan NEN 6438. Het 

verschil tussen de methode Micro-wave en NEN 6465 is uiterst 

klein. 



Het verschil in uitvoering van de methode Micro-wave en NEN 

6 4 6 5  betreft de verwarmingsbron; in NEN 6 4 6 5  wordt verder 

gebruik gemaakt van een open 'reflux' en bij de methode Mi- 

cro-wave van gesloten teflonvaatjes onder druk. Om de verge- 

lijkbaarheid van de methode Micro-wave en NEN 6 4 6 5  op brede- 

re schaal te toetsen, is besloten beide methoden in een rin- 

gonderzoek nader te evalueren. 



4.2 Het ringonderzoek 

4.2.1 inleiding 

In het ringonderzoek worden meetgegevens verzameld van de 

methoden NEN 6465 en Micro-wave, en vervolgens statistisch 

verwerkt. De statistische informatie geeft inzicht om te 

kunnen beoordelen of deze methoden voor de kwikbepaling 

naast NEN 6438 kunnen worden toegepast voor zuiveringsslib 

en waterbodems. 

4.2.2 voorbereiding 

De deelnemers in het ringonderzoek kregen vij f monsters ter 

analyse aangeboden: een tweetal monsters zuiveringsslib, 

twee waterbodemmonsters en een gecertificeerd referentiema- 

teriaal BCR 146. De waterbodemmonsters zijn vooraf gevries- 

droogd door het laboratorium van de Dienst Binnenwateren/ 

RIZA. Het Bedrijfslaboratorium voor grond- en gewasonder- 

zoek te Oosterbeek heeft vervolgens de waterbodemmonsters 

gezeefd, gehomogeniseerd en verdeeld over de monsterflesjes. 

De monsters zuiveringsslib zijn onder roeren homogeen ver- 

deeld in Winchester flessen. Het gecertificeerde referentie- 

materiaal BCR 146 is gemengd en verdeeld over de monster- 

flesjes. De deelnemers zijn uitvoerig geïnstrueerd over de 

uitvoering van de te gebruiken methoden. De destructievoor- 

schriften zijn meegestuurd en bindend verklaard. De deelne- 

mers is verzocht de vijf monsters in drievoud te analyseren 

volgens bijgesloten voorschriften en tevens om het gehalte 

aan droge stof van de monsters te bepalen in verband met de 

biologische activiteit van de monsters. De monsters werden 

tot het begin van het onderzoek gekoeld en in het donker op- 

geslagen. Met het onderzoek is binnen een week na ontvangst 

begonnen. 



4.2.3 statistische verwerking van de resultaten 

1 De meetresultaten van de deelnemers zijn via het verwer- 
kingsprogramma INTLAB, gebaseerd op IS0 5725, verwerkt. In 

dit programma zijn de meetresultaten getoetst volgens 

Cochran en Dixon. 

Toelichting: 

De in diverse tabel 

gende betekenis: 

len aangegeven symbo len hebben de vol- 

~m het gemiddelde van de individuele resultaten van 

alle deelnemers 

S de standaardafwijking behorende bij het gemiddel- 

de 

RSD de relatieve standaardafwijking 

% TF de relatieve totale fout volgens NcFarren 

De voetnoot Xmc betekent dat de beschreven waarden zijn be- 

rekend na eliminatie van Dixon-uitschieters. Deze zijn vast- 

gesteld met behulp van het INTLAB computerprogramma, hetgeen 

gebaseerd is op de 150-5725 norm (tweezijdig, 1 % onbetrouw- 

baarheid). De beoordelingen "goed", "matig" en "slecht" zijn 

op basis van NcFarren-criteria en wel na eliminatie van e- 

ventuele Dixon-uitschieters. De Cochran-toets werd toege- 

past om de binnenlaboratoriumspreiding vast te stellen. Hoge 

waarden van T (Cochran tabel-waarde) werden na toetsing ver- 

worpen op grond van kritieke waarden van T met behulp van 

het INTLAB computerprogramma. 



4 . 2 . 4  resultaten van het ringonderzoek 

In de tabellen 7, 8 en 9 zijn de resultaten van het ringon- 
derzoek weergegeven. 

Tabel 7: Resultaten ringonderzoek van 8 november 1989. 

Droogrest, bepaald volgens NEN 6 6 2 0 .  

Tabel 8: Resultaten ringonderzoek van 8 november 1989. 

Kwik, bepaald volgens NEN 6 4 6 5 .  

--p 

P M E R  NIVEAU Xm S RSD %TF 

D r o o g r e s t .  % 0.05 2.07 - 
D r o o q r e s t .  % a . n .  0.15 3.44 - 
D r O O g r 8 6 t .  % 0.69 0.70 - 
D r 0 0 g r e 6 t .  % 0.59 0.60 - 
D r o o g r e e t ,  % 0.97 1.00 - 

-- 

  abel 9: Resultaten ringonderzoek van 8 november 1989. 

Kwik, bepaald volgens de methode Micro-wave. 

PARAMETER 

DEELN. DIXON 

-. -- -. -- 

~9 m g h g  ds a.n. 2.72 0.74 27.16 - 11 11 

H9 m 9 h 9  de a.n.  4.29 0.67 15.58 - 11 11 

Hg mg/kg ds 111 a.". 0.82 0.11 12.98 - 11 11 

H9 m g h g  ds a.n. 3.50 0.36 10.17 - 11 11 

H g  W h 9  de V 9.49 9.05 0.82 9.09 22.01 11 11 

p 

4.22 0.00 1.40 

M A J .  

DEELN. 

24 

24 

21 

21 

20 

NA 

DIXON 

24 

23 

21 

21 

20 

NIVEAU 

a.n. 

a . " .  

a.". 

a . n .  

9.49 

r/ IIONSTER 

- - - 

Xmc 

2.66 0.56 20 88 

4.61 0.87 18.92 

- 

Xm S RSD %T? 

2.71 0.55 20.11 - 

4.55 0.85 18.77 - 

0.87 0.18 20.90 - 

3.48 0.52 14.91 - 

8.99 1.58 17.62 38.66 

1 

H g  m g h g  de I 

m g h 9  ds I1 

Hg m g h g  ds I11 

m9 m g h g  dg Iv 

Hg w / k g  da v 

-------p 

DEELN. DIXON - 
P- 

20 

20 

20 

20 

20 

19 

19 

20 

20 

20 



De deelnemers hebben de monsters in drievoud geanalyseerd. 

Deze meetresultaten zijn getoetst volgens zowel Dixon als 

Cochran. In tabel 10 zijn de relatieve standaardafwijkingen 

voor de herhaalbaarheid van de resultaten van het ringonder- 

zoek voor NEN 6465 en methode Micro-wave weergegeven. 

Tabel 10: Overzicht van de relatieve standaardafwijkingen 

voor de herhaalbaarheid van de resultaten van 

het ringonderzoek van 8 november 1989 voor NEN 

6465 en de methode Micro-wave 

r monster 
nonster l, m i -  

veringsslib; 

nonster 2, zui- 

veringsslib; 

Monster 3, water- 

bodem; 

nonster 4, water- 

bodem; 

nonster 5 ,  BCR 146 

ref. materiaal. 

I Relatieve stan- 

I daardafwijking 

/ herhaalbaarheid 

I NEN Micro- 

1 6465 wave 

1 10.8 11.1 

I 
1 6.3 5.2 

I 
1 8.7 8.3 

De homogeniteit van de monsters zuiveringsslib wordt beves- 

tigd door de resultaten van het drogestofgehalte, waarvan de 

spreiding respectievelijk 2,l en 1,4 % bedraagt. Uit de re- 

sultaten van het ringonderzoek blijkt dat de gemiddelde con- 

centratie bij de methode Micro-wave dichter bij de opgegeven 

waarde voor BCR 146 ligt dan in het geval van NEN 6465. 

Op grond van de McFarrentoets kan worden geconcludeerd dat 

de totale fout van de methode Micro-wave kleiner is dan voor 

NEN 6465. 



De relatieve standaardafwijkingen zijn voor de methode Mi- 

cro-wave, met uitzondering van monster l, kleiner dan voor 

NEN 6465. Dit is eveneens het geval voor de relatieve stan- 

daardafwijkingen voor de herhaalbaarheid. Om inzicht te ver- 

krijgen in de kwaliteit van de resultaten van de methoden 

ten opzichte van internationaal aanvaarde methoden zijn de 

gemiddelde concentraties en standaardafwijkingen vergeleken 

met de gegevens van BCR, die tot certificering van dit mate- 

riaal hebben geleid. In figuur 2 wordt een overzicht van de 

resultaten gegegeven voor het gecertificeerde referentiema- 

teriaal BCR 146 en de gegevens van BCR. Hierin worden ver- 

houdingsgetallen weergegeven van de gemiddelde concentratie 

per methode, die tot certificering heeft geleid, gedeeld 

door de gemiddelde concentratie van het gecertificeerde ma- 

teriaal (9,49 mg/kg d.s.). De gegevens van BCR voor de stan- 

daardafwijking van deze methoden zijn op dezelfde manier 

verwerkt. De gemiddelde concentratie voor het gecertifi- 

ceerde materiaal voor de methode volgens NEN 6465 en Micro- 

wave en de daarbij behorende standaardafwijkingen zijn 

toegevoegd aan het overzicht. 



Figuur 2: Overzicht van de resultaten van het ringonderzoek 

voor het gecertificeerde referentiemateriaal BCR 

146 en de gegevens van BCR, die tot certificering 

van dit referentiemateriaal hebben geleid. 

Afkortingen figuur 

- CVRRS Cold vapour atomic absarption 

spectromctry 

- WCVAAS ~ i c k b o l d i c v ~ ~ s )  

- R N M  Neutron actlvatian analysls 

- CVAFS Cold vapour atomic fluorescente 

spectrometry 

- 6465 NEN 6465/CVRRS 

- MW Mlcro-vave/CVAAS 

Omschrijving destructiemethoden 

- Methode CVARS 1, HN03fl205. 160 'C.15 min., 

additie van H2SO4, 160 OC, 1 5  min; 

- Methode CVAAS 2. HN03/HF; 
- Methode C V M S  3, H2SO4/HN03/KMn04; 
- Methode CVAAS 4, HN03. 160 "C. 12 uur; 
- Methode CVAAS 5 ,  HN03/H2S04/RMn04; 

- Methode CVAAS 6, pyrolyse b ~ j  B00 "C; 

- Methode CVAAS 7.  HN03/HC103/HC104. 110 "C. 2-5 

uur. 

De gemiddelden van methode Micro-wave en NEN 6465 vallen 

binnen de bandbreedte van BCR 146. De standaardafwijking van 

NEN 6465 ,zoals is bepaald in het ringonderzoek, is groter 

dan de standaardafwijking van de methode Micro-wave maar 

blijft echter binnen het opgegeven betrouwbaarheidsinterval 

van BCR 146. 

Er kan worden geconcludeerd dat voor beide methoden de re- 

sultaten, die in het ringonderzoek zijn gevonden, vergelijk- 

baar zijn met de resultaten volgens de omschreven destruc- 

tiemethoden in het certificeringsonderzoek van BCR 146. 



5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Op basis van de methodenevaluatie kan worden geconcludeerd, 

dat naast de referentiemethode NEN 6438 de methoden volgens 

Micro-wave en NEN 6465 goed toepasbaar zijn voor het bepalen 

van kwik in monsters zuiveringsslib en waterbodem. 

Het ringonderzoek, waaraan is deelgenomen door twintig la- 

boratoria voor de methode NEN 6465 en door elf laboratoria 

voor de methode Micro-wave, heeft aangetoond dat voor mon- 

sters zuiveringsslib, waterbodem en referentiemateriaal de 

resultaten van de methode Micro-wave en NEN 6465 niet sig- 

nificant verschillen. De juistheid en reproduceerbaarheid 

voor de monsters is voor beide methoden gelijkwaardig. Met 

deze methoden zijn gelijkwaardige, eenvoudiger alternatieven 

voorhanden voor de NEN 6438. 

De uitvoering van beide methoden verschilt alleen technisch 

en betreft de verwarmingsbron. In NEN 6465 wordt gebruik ge- 

maakt van een open 'reflux' en bij de methode Micro-wave van 

gesloten teflonvaatjes onder verhoogde druk. De zuren hebben 

dezelfde concentraties. Het verdient derhalve aanbeveling om 

Micro-wave als mogelijke verwarmingsbron in NEN 6465 op te 

nemen. 
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Bijlage 1. Figuren 

Figuur 3: Monster 1, zuiveringsslib 
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Monster 1. zuiveringsslib 

Figuur 4: Monster 2, klei en veen 
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Figuur 5: Monster 3, zand, klei en veen 
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Figuur 6: Monster 4, BCR 143 
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